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Pliego de Especificaciones Técnicas

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

Para 9 microscopios marca Arcano modelo Xsz
100, realizar el control de mecanismo de enfoque,
limpieza, control de componentes ópticos, control
de s istema de i luminación,  cables,  zócalo de
lámpara, centrado de i luminación, cal ibración,
ensamble, ajuste mecánico y prueba de correcto
funcionamiento.
Los números de inventario patr imonial son los
siguientes:
1- 00008847
2- 00008848.
3- 00008849
4- 00008850
5- 00008851
6- 00010994
7- 00010995
8- 00010996
9- 00010997
 
Cambio de Luz led y Reparación falla sistema de
iluminación en microscopio.
Los números de inventario patr imonial son los
siguientes:
1- 00008849
2- 00010994
3- 00008847
 
No se requiere folleteria

Entrega de muestra: No
Tolerancia: No se aceptan tolerancias.
Otros datos:

1

Microscopio marca Arcano modelo Xsz 100.
Reparación / fabricación de sistema X,Y platina
P a r a  e l  s i g u i e n t e  n ú m e r o  d e  i n v e n t a r i o
patr imonial:
1- 00008849

2
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Renglón Especificación Técnica Imagen

 
No se requiere folleteria

Entrega de muestra: No
Tolerancia: No se aceptan tolerancias.
Otros datos:

2

Microscopio marca Arcano modelo Xsz 100.
Inc luye  repues tos  y  mano  de  ob ra  pa ra  e l
correcto funcionamineto.
D e b e r a  r e a l i z a r  c o n t r o l  d e  m e c a n i s m o  d e
en foque ,  l imp ieza ,  con t ro l  de  componen tes
óp t i cos ,  con t ro l  de  s i s tema de  i l um inac ión ,
c a b l e s ,  z ó c a l o  d e  l á m p a r a ,  c e n t r a d o  d e
i l u m i n a c i ó n ,  c a l i b r a c i ó n ,  e n s a m b l e ,  a j u s t e
mecánico, prueba de correcto funcionamiento y
p r o v e e r  d e  t o d o s  l o s  r e p u e s t o s  q u e  s e a n
necesarios.
Pa ra  l os  s i gu ien tes  números  de  i nven ta r i o
patr imonial:
1- 00008848
2- 00008851
 
No se requiere folleteria

Entrega de muestra: No
Tolerancia: No se aceptan tolerancias.
Otros datos:
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