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#Y UNIVERSIDAD
tl” NACIONAL
DE MORENO

Moreno, 8 de AGOSTO de 2025

CIRCULAR N°1

TIPO DE CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA

N° de Expediente: 416

Ejercicio: 2025

Rubro: Mant. Reparacion y limpieza

Objeto: Contratacién del servicio de reparacidn para equipos de los Laboratorios de Fisica y Electrénica.

DATOS DEL PROCEDIMIENTO:

Tipo de procedimiento de seleccion: Tramite Simplificado 25/2025

Clase / causal del procedimiento: Sin clase

Modalidad: Sin modalidad.

DATOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD CONTRATANTE:

Nombre de la Jurisdiccion o entidad contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO

Direccién postal de la entidad contratante: Av. Bartolomé Mitre 1891, Moreno, Provincia de Buenos
Aires

Se emite la presente circular a fin de dar respuesta a una consulta efectuada por un potencial oferente, en
un todo de acuerdo al siguiente detalle:

CONSULTA:
“(...) necesitamos saber marca, modelo y que tipo de falla tienen los equipos.”
RESPUESTA:

Se aclara que se deberd estar conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas que rigen el
presente procedimiento:

Renglon 1:
Los generadores presentan las siguientes fallas:

- El potenciometro de control no responde adecuadamente a su giro, haciendo que en algunas mediciones
no se pueda alcanzar el valor requerido.

- El display se desconecta aleaotoriamente, dejando sin visualizacion el equipo.
- Se observa una sefial de ruido mezclada con la sefial generada por el equipo.

Los generadores son marca UniT, modelo UTG9002C

Renglon 2:
Las fuentes presentan las siguientes fallas:

- No muestran correctamente el valor generado.
- Los potenciémetros reguladores no responden correctamente a su giro.

Las fuentes son marca V&A, modelo HY3005D, marca Protomax, modelo HY3003D3 y marca V&A, modelo
HY3003D2

Renglon 3:
El medidor de Impedancia presentan las siguientes fallas:
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- No enciende, el equipo dejo de funcionar por fallas de la memoria que contiene el Firmware del equipo.

El medidor es marca GW Instek, modelo LCR-816

Renglon 4:

" Los multimetros presentan las siguientes fallas:

- Visualizacion de un ““valor fantasma” al medir en las escalas de Tension y Corriente, el instrumento no
vuelve normalmente a cero en ausencia del elemento a medir.

Los multimetros son marca UNIT, Modelo UT70A4

Renglon 5:
Los multimetros presentan las siguientes fallas:

- Falla de iluminacidn de display, producida por un envejecimiento o falla interna del display (tipo OLED)
que provoca que este tenga cada vez menor retroiluminacion.

- Visualizacion de un “valor fantasma” al medir en las escalas de Tension y Corriente, el instrumento no
vuelve normalmente a cero en ausencia del elemento a medir.

- Falla en sistema de recarga de baterias, al momento de la recarga, la misma ocurre de dos maneras
diferentes, o dejando de cargar totalmente o iniciando el proceso de carga y auto abortando luego de los

primeros minutos.

Los multimetros son marca AGILENT, modelo UI253B

Renglon 6:
- El generador presenta fallas mecdnicas que impiden estabilizar el equipo sobre la mesa de trabajo.
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